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Principi base progettazione Strumentazione:

• Assicurare non alterazione quantità da misurare

• Salvaguardare sicurezza del paziente

SCHEMA DI PRINCIPIO

Schema di principio

STIMOLATORE

SENSORI 

ELETTRODI

SICUREZZA 

RIFERIMENTO

PREAMPL.
CONDIZ. 

SEGNALE
Zin 

CMR

R
Nr.canali

Filtraggio anti-

Aliasing e P.A. 

Isolamento paz. 

Amplif. variabile 

Regolaz. offset

CONVERSIONE

A/D

Nr. bit 

Freq.Campion

. S & H

VISUALIZZ.

MEMORIZZ.

ELABORAZ.

TRASMISS. 

RETE

• S.I.O.

• UNITA’ DI ELAB.

CENTRALIZZATA

(es. cura intensiva)

PC



Visivo, acustico, elettrico, 

meccanico, chimico, 

ultrasonico, Rx, ….

STIMOLATORE

SICUREZZA 

RIFERIMENTO

PREAMPL.

Zin elevata 

CMRR

elevato
(Nr.canali)

TRASDUTTORE

ELETTRODI

Trasduttori di Pressione, Flusso, 

Luminosità, Accelerazione, 

Temperatura ...

Elettrodi superficiali, ad Ago

Segnali 

differenziali

Saturazione 

Rumori/Artefatti Segnali single ended

Schema di principio



Preamplificatori perbiosegnali

CARATTERISTICHE:

✓ ALTO CMRR (>80dB)

✓ ALTA IMPEDENZA INGRESSO (>10M)

✓ GAIN 100 ÷ 10000

✓ INGRESSI DIFFERENZIALI

✓ LARGHEZZA DI BANDA NON ELEVATA

✓ EVENTUALE ISOLAMENTO => APPARECCHI TIPO BF o CF

AMPLIFICATORE DA STRUMENTAZIONE

AMPLIFICATORE DI ISOLAMENTO



Richiami di elettronica di base

OP IDEALE:

Vo=0 se V1=V2

Ampl=∞

Zin=∞ Zout=0
I+ = I- = 0

Banda infinita

V1

V2 -

+
Vo

I+

I-

Nella zona lineare V1 è sempre = V2 (altrimenti V1-V2 sarebbe 

amplificato per A=∞ e quindi uscita in saturazione!) Se Valim=±15V, 

linearità sino a ±10V, anche se alcuni saturano solo oltre ±13V

CONFIGURAZIONI BASE:

- UNIPOLARI (INVERTENTE E NON)

- DIFFERENZIALE



Op-Amp ideale V/s Op-Amp reale

 Op-amps ideali
 Guadagno infinito ad anello 

aperto

 Larghezza di banda infinita

 Velocità di variazione della 

tensione infinita

 Impedenza di ingresso infinita e 

quindi corrente di ingresso zero

 Tensione di offset di ingresso 

pari a zero

 Impedenza di uscita zero

 Rumore nullo

 Infinito Rapporto di reiezione di 

modo comune (CMRR)

 Op-amps reali
 Guadagno ad anello aperto 

finito

 Larghezza di banda finita

 Velocità di variazione della 

tensione finita

 Impedenza di ingresso finita e 

quindi poca corrente di ingresso

 Piccola tensione di offset in 

ingresso

 Impedenza di uscita piccola

 Rumore ridotto

 Rapporto di reiezione di modo 

comune (CMRR) finito



Configurazioni unipolari

Zin bassa Zin elevata

𝑣0 = −
𝑅f

𝑣i 𝑅i

𝑣0 =
𝑅f + 𝑅i

𝑣i 𝑅i
𝑣0 = 𝑣i



Configurazione differenziale

V2=V-

V1=V+

Se R2/R1=R4/R3 => Vo=(V1-V2)*R2/R1 => CMRR => ∞

considerando V1= VCM+VDIF/2 e V2= VCM-VDIF/2 cioè Vo= ADIF*VDIF + ACM*VCM

si ricavano ADIF e ACM

CMRR elevato

MA

Zin NON elevata

Sovrapposizione effetti:

Vo=- R2/R1*V2+R4/(R3+R4)*(1+R2/R1)*V1



Se T= tolleranza delle resistenze e K=gain, nella situazione peggiore 

R2min/R1max=K*(1-T)/(1+T) e R4max/R3min=K*(1+T)/(1-T),

il CMRRmin vale: (1+T2+K*(1-T2))/(4*T) dipende dal guadagno! 

p.es. se T=0.01 (1%) e K=10 allora CMRRmin = 275 ≈ 49dB !

con K=100 CMRRmin = 2525 ≈ 68dB e con K=1000 ≈ 88dB

ADIF

ACM

Configurazione differenziale



Amplificatore per strumentazione

Questa differenza di potenziale è applicata al secondo stadio che è un 

amplificatore differenziale



Condizionamentodel segnale

Filtro P. Alto

Filtro P. Basso

Isolamento

Regolazione 

Guadagno

Anti aliasing



Famiglia di filtri causali



Filtri – Selezione

Scelta filtro analogico (Bessel, Butterworth, Chebyshev, ellittici):

- piattezza in banda

- linearità di fase => ritardo di gruppo costante

Filtri di Butterworth (sino al 4° ordine)

Pendenza 20dB per decade, per ordine



Filtri – Determinazione ordine

Selezione ordine del filtro in

base alle specifiche.

Es. specifica in banda 

passante (e uso il grafico): 

P.Basso con Ft=100Hz e 

attenuazione max 0.5dB 

fino a 70Hz

3° ordine

Filtri di Butterworth di ordine N:



Filtri – Realizzazione

Z1

Z2

• W(s) = K*Z1/(Z1+Z2)

• K=1+R5/R6

• per P.Basso: Z1=1/(sC), Z2=R

• W(s)=K/(1+sRC),

• ωc= 2πfc = 1/(RC)

• per P.Alto si rovesciano Z1 e Z2

Realizzazione mediante Cascata di stadi di ordine 2 e/o di ordine 1 

Stadio di ordine 1: Filtri RC attivi

Configurazione non invertente

Nota: fcut off non dipende dal guadagno!



Filtri – Realizzazione

Stadi di ordine 2: Filtri attivi di Sallen & Key 

Configurazione non invertente

Y=ammettenze:

Se Y1=1/R1, Y3=1/R3 

Y2=sC2, Y4=sC4

 Filtro P.Basso 

Se scambiati

 Filtro P.Alto

Attenzione: fcut off dipende dal guadagno k!



Retroazione

𝑣0 = 𝐴(𝑣i − 𝛽𝑣0)

a Il guadagno degli amplificatori può essere espresso
come

dove

è detto guadagno ad anello chiuso

 Il prodotto A è detto guadagno di anello

a Se A   e quindi Af  A (come avviene per gli amplificatori
invertente e non invertente) si ha una retroazione negativa o
controreazione

a Se A   e quindi Af  A si ha una retroazione positiva o reazione

1+ A  
 Af =

A

𝑣0 𝐴
𝐴v = 𝑣i

=
1 + 𝛽𝐴

= 𝐴f



Prodotto guadagno – banda

a Per gli amplificatori invertente e non invertente, tenendo conto 
della dipendenza dalla frequenza del guadagno ad anello aperto, si 
ottiene

a dove

è il guadagno in continua ad anello chiuso

0f

=

=

1− j 

A0f



 0 (1+ A0 )
1− j

A0/(1+ A0)
=

1+ A0/(1− j  / 0)
A0/(1− j /  0)Av( j )= o = =

Vi 1+ A( j ) 
V A( j)

 A0f=
A0

1+ A0 

  0f=  0(1+ A0 ) è la frequenza di taglio ad anello chiuso



CONDIZIONAMENTO 

SEGNALE

Filtraggio P.A.

Filtraggio P-B- anti-Aliasing 

Isolamento paziente 

Amplificazione variabile 

Regolazione offset

CONVERSIONE

A/D

Nr. bit 

Freq.Campion. 

S & H

VISUALIZZAZIONE

MEMORIZZAZIONE
ELABORAZIONE:

on e off-line

TRASMISSIONE 

DATI IN RETE

• S.I.O.

• SICUREZZA

• UNITA’ DI ELAB. 

CENTRALIZZATA

(es. cura intensiva)

PC

Migliora il rapporto 

S/N

ALTRI 

APPARECCHI

Schema di principio di Strumentazione Biomedica



La conversioneA/D



Campionamento

t

t
Tc

x (t)
Segnale

analogico

Impulsi di 

campionamento

Segnale 

campionato

t

Il segnale x(t) è un segnale continuo nel tempo e nelle ampiezze. Cioè qualsiasi sia 

l’intervallo di osservazione tale segnale è sempre rappresentato da un numero 

infinito di punti.

Quando si effettua un campionamento quello che si cerca di fare e di rappresentare lo

stesso segnale con un numero finito di punti.



dove: −∞ < 𝑛 < +∞

Dato un segnale a banda limitata x(t), la cui trasformata di

Fourier X(f) soddisfi la condizione:

𝑋(𝑓) = 0 𝑝𝑒𝑟 𝑓 > 𝐵

il segnale è completamente determinato a partire dalla

sequenza x(nT) dei suoi campioni acquisiti ad intervalli
uniformi di durata:

Tc=periodo di campionamento
Fc =frequenza di campionamento

N.B.: un segnale a banda limitata non può avere durata 

limitata, quindi la sequenza ha infiniti campioni.

Teorema di Shannon

Claude E.

Shannon

C.E. Shannon, “Communication in the presence of noise”, Proc. IRE, vol. 37, pp. 10-

21, Jan. 1949 - Classic paper, Proc. IEEE, vol. 86, no. 2, pp. 447-457, Feb.1998



Quantizzazione

•Dopo avere discretizzato i tempi
con il campionamento, è necessario
discretizzare le ampiezze:

QUANTIZZAZIONE

•In pratica l’intervallo di ampiezze del
segnale (dinamica) viene suddiviso in
intervalli di quantizzazione: tutti i
valori di ampiezza appartenenti allo
stesso intervallo vengono
rappresentati con un unico livello di 
quantizzazione

•Esempio: Tutte le ampiezze
appartenenti all’intervallo [1,2] 
vengono restituite con valore 1.5



Tensione di fondo scala , VFS

VFS

2n intervalli

0

N=5 (D1D2..Dn=…101)

N=4 (D1D2..Dn=…100) 

N=3 (D1D2..Dn=…011)

…

2n
LSB =

VFS

Uscita : …101Vin

Risoluzione

Livello di 

tensione 

di 

ingresso

Intervallo di valori Vin a cui

corrisponde lo stesso 

codice

Quantizzazione



Relazione ingresso-uscita di unADC ideale

Codice di 

uscita

111

110

101

100

011

010

001

000
1/8 1/4 11/2 3/4

Tensione di 

ingresso

Vin/VFS

Intervallo di valori Vin a 
cui corrisponde lo

stesso codice

2n
N 

VFS

1 LSB

VFS

2n Risoluzione Minima variazione 

dell’ingresso in 

grado di produrre 
un cambiamento 

nel codice di 

uscita.

ADC con 8 bit e VFS=10V

39 mV di risoluzione.



ERROREDI QUANTIZZAZIONE

111

110

101

100

011

010

001

000
1/8 1/4 1/2 3/4 1 Vin/VFS

½ LSB

-½ LSB

Il codice di uscita 
SOTTOSTIMA la tensione di 

ingresso

Il codice di uscita 

SOVRASTIMA la

tensione di 
ingresso



✓ Accuratezza

✓ Precisione/Ripetibilità

✓ Range di misura

✓ Linearità

✓ Sensibilità

✓ Risoluzione

✓ Tempo di risposta

✓ (Risposta in frequenza)

✓ Taratura

✓ Isteresi

✓ Stabilità

✓ Affidabilità

Parametri fondamentali di un sensore



• Precisione (dispersione = SD delle misure rispetto valore medio = errore 

casuale/accidentale)

• Accuratezza (differenza fra valore vero e valore misurato = media delle 

differenze = errore sistematico)

Prob. Errore: ±1SD ≈ 68%, ±2SD ≈ 95%,±3SD ≈ 99.7%)

Precisionee accuratezza



• Offset e Deriva (lineare o meno)

• Risoluzione

– mimima variazione dell’ingresso apprezzabile 

all’uscita

• Soglia di sensibilità

– mimima variazione dell’ingresso per cui l’uscita

è apprezzabilmente diversa da 0

• Riproducibilità

- stessa uscita, anche non accurata, nel 
tempo

• Isteresi



Linearità

GRANDEZZA 

DI USCITA

GRANDEZZA

DI 
INGRESSO

CARATTERISTICA 
IDEALE

CARATTERISTICA
REALE

ERRORE DI 
LINEARITA'

Nella CARATTERISTICA IDEALE LA

GRANDEZZA IN USCITA E' 
DIRETTAMENTE PROPORZIONALE

ALLA GRANDEZZA IN INGRESSO

Nella realtà non esistono trasduttori

perfettamente lineari.

Si definisce errore di linearità il

rapporto, espresso percentualmente, tra il

massimo scostamento della curva reale da
quella teorica ed il valore dell’uscita.

L’errore di linearità può essere positivo o
negativo L = 100 * ∆U / U



Sensibilità

Più il coefficiente angolare della retta della caratteristica di 

trasferimento è elevato più il trasduttore è sensibile

S =
 Output

 Input

Input

è la più piccola variazione dell’uscita che si riesce a 

percepire in seguito ad una variazione di ingresso

Output



Isteresi

incapacità del trasduttore a dare lo stesso segnale in uscita sia 

quando il segnale di ingresso percorre un intervallo di valori in

modo crescente sia quando il segnale di ingesso percorre un 

intervallo di valori in modo decrescente

GRANDEZZA

DI 
INGRESSO

GRANDEZZA 

DI USCITA

Valore rilevato se

l’ingresso è CRESCENTE

Valore rilevato se

l’ingresso è 

DECRESCENTE

X

ERRORE DI ISTERESI



Costante di tempo

Tempo  il trasduttore impiega per fornire in uscita il

63% del valore finale

GRANDEZZA 
DI USCITA

TEMPO

Valore Finale

63% del Valore
Finale

86%
95%

63%

98% 99%

TRANSITORIO REGIME



Caratteristiche dei Segnali Biologici

PICCOLE AMPIEZZE (5Vpp – 5mVpp)

 NECESSITA’ AMPLIFICAZIONE (x1.000 - x1.000.000, hp.±5V ADC)

 Nr. Bit CONVERSIONE A/D adeguato (8-10-12)

BASSI RAPPORTI S/N

 PREAMPLIFICATORI CON ALTO CMRR, TECNICHE DI OPPOSIZIONE

 FILTRI PASSA BANDA ANALOGICI

 FILTRAGGI DIGITALI (Adattativi, Averaging)

BANDE IN BASSA FREQUENZA (<10KHz), TALVOLTA CON DC

 FREQUENZE CAMPIONAMENTO OPPORTUNE

 EVENTUALE REGOLAZIONE OFFSET

ISOLAMENTO   SISTEMI FLOTTANTI



Caratteristiche dei segnali bioelettrici



Caratteristiche di alcuni segnali bioelettrici

Tecnica o parametro

di misura

Intervallo Frequenza, Hz Metodo di misura

Elettrocardiografia ±0.5 - 4 mV 0.01 - 250 Elettrodi di superficie

Elettroencefalografia ±5 - 300 V 0.5 – 40/150 Elettrodi di superficie

Elettromiografia ±0.1 - 5 mV 0 - 10000 Elettrodi ad ago

±50 – 3000 V 0.1 - 300 Elettrodi di superficie

Elettroretinografia ±0 - 900 V 0 - 50 Elettrodi di contatto

Frequenza respiro
2 - 50

respiri/min
0.1 – 10

Strain gage sul petto, 

impedenza o termistore 

nasale

Temperatura 32 - 40 °C 0 - 0.1
Termistori, termometri, 

termocoppie



Attività elettrica cerebrale (EEG, MEG)

pressione intracranica

temperatura

pressione intraesofagea

respirazione: volume VO2, VCO2,

pressioni pO2, pCO2

gittata cardiaca

attività elettrica cardiaca (ECG)

pH ematico

proprietà meccaniche 

del timpano

ERG, EOG

pressione arteriosa 

flusso sanguigno

suoni cardiaci, polmonari 

attività elettrica muscolare (EMG)

radiopacità 

impedenza acustica 

antropometria

movimenti 

livello di idratazione,

flusso sanguigno cutaneo

concentrazioni enzimatiche

mappe di potenziali, temperatura

interazione dinamica

Esempi di grandezze biomediche misurabili



Origine dei segnali biologici

Basali: sono segnali legati alla fisiopatologia, cioè al funzionamento 

normale o in presenza di malattia, dell’organismo vivente 

Esempi :

- attività elettrica cerebrale ( => elettroencefalografia)

- attività elettrica cardiaca ( => elettrocardiografia)

- flussi ematici

- pressione arteriosa

- temperatura basale

Evocati: sono segnali ottenuti come risposta ad uno stimolo esterno 

Esempi :

- potenziali evocati

- gittata cardiaca (metodo della diluizione)

- configurazione arterie coronariche (angiografia)

- immagini diagnostiche(radiologia, TAC, RMN)

- metabolismo del glucosio



Classificazione dei segnali biologici

Classificazione per variabile 

indipendente:

-Segnali Temporali: ECG, EEG, pressione 

sanguinea... (segnali bioelettrici)

-Segnali Spaziali: radiografie, mappe di 

temperatura (bioimmagini, mappe)

-Segnali Spazio-temporali: spazio e tempo 

concorrono come variabili indipendenti 

(ecocardiografia dinamica, RMN funzionale)



Classificazione per natura della grandezza caratterizzante:

- Segnali elettrici

- Segnali chimici

- Segnali magnetici

- Segnali meccanici

- Segnali termici

Classificazione per sistema biologico che li ha generati:

- Sistema cardiovascolare

- Sistema nervoso

- Sistema endocrino

- Apparato muscolo-scheletrico

Classificazione dei segnali biologici



Classificazione per proprietà chimico-fisiche dei tessuti che li 

generano:

- Impedenza acustica

- Potere di assorbimento delle radiazioni

- Proprietà istologiche

- Proprietà metaboliche

- Proprietà termiche

- Proprietà elettriche, magnetiche

Classificazione dei segnali biologici



I Biopotenziali

• I segnali elettrici di origine biologica rappresentano le variabili

biomediche che meglio si prestano ad una analisi effettuata

con strumentazioni di tipo elettronico

• I potenziali bioelettrici rappresentano il risultato 

dell’attività elettrochimica delle cellule “eccitabili”.

•Sono cellule eccitabili:

• le cellule muscolari (cardiache in particolare)

• le cellule nervose (neuroni e recettori)

• alcune cellule ghiandolari



Dove sono utilizzati i Biopotenziali

Applicazioni diagnostiche

-EMG

-ECG

-ENG

-EEG

-ERG

Applicazioni terapeutico-riabilitative

-Stimolazione

-Pacemaker

-Defibrillatori

-Stimolazione muscolare

-FES

-Stimolazione del frenico



EMG - Elettromiografia

Analisi della funzionalità dell’attivazione muscolare

Esempi di applicazioni dei Biopotenziali



Esempi di applicazioni dei Biopotenziali

ECG - ElettroCardiografia

Analisi della funzionalità cardiaca



- l ’elettrocardiografia si basa su un
modello semplificato dell’ attività 
elettrica del cuore, considerandolo come
un dipolo di carica immerso in un mezzo
parzialmente conduttivo (il torace)

- il campo elettrico è variabile in
funzione del tempo con l’attività del 

cuore e viene rappresentato con un
vettore (momento di dipolo) (M )

lungo tutto il corpo e sulla sua superficie

- ponendo una coppia di elettrodi in 
corrispondenza di due punti anatomici
diversi, misuro una differenza di 

potenziale tra i due elettrodi

--
-+

- il potenziale elettrico cardiaco appare
-M

Esempi di applicazioni dei Biopotenziali



-sonno 
profondo

-sonnolenza -riposo a occhi 
chiusi

-attività

-delta<4 
Hz

-4Hz<teta<8 
Hz

-8Hz<alfa<13 Hz -13 Hz< beta<35 Hz

-100 V -<100 V -20-60 V -10-30 V

-Sincronizzazione ad alta frequenza nell’epilessia

Esempi di applicazioni dei Biopotenziali

EEG - ElettroEncefalografia

Analisi della funzionalità del sistema nervoso centrale



EEG - ElettroEncefalografia

Esempi di applicazioni dei Biopotenziali

EEG Veglia Normale EEG Crisi Epilettica



Esempi di applicazioni dei Biopotenziali

EEG – Potenziali Corticali Evocati

Analisi della funzionalità del sistema nervoso centrale

Mappe di Potenziale
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